TOTAL LARENJEKTOMI SONRASI KACAK KORUNMASI ICIN EKSTRA
KORUMALI SES REHABILITASYON PROTEZI
; TEKNIK SARTNAMESI

1. Medikal kullamma uygun silikon plastikten imal edilmis olmalidir.

(X4

Protez 4.0 mm olarak uzunlukta olmalidir.

(o)

i¢ Capr 17 Fr capinda olmalidur.
4. Trakea! flangin girigimini kolaviastiran vzantiss olmahdir. -
5. Ses rehabilitasyonunu koleylastiran ditslik direncli valfi olmahidir.

6. Valf, protez ile avni kaliptan ¢iknvs (tek parga) oimalsdir,

7. Valf radyopak mavi halka ile aynica desteklenmis ve Candida direngli olmalidir,
& Valf hava akis hizimi maksimize edebilmek i¢in egimbi olmahidin.
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9. Protezin glivenilir sekilde stabil verlesimini saglayan sertlikte flanslar olmali ve ekstra

bantlama gerektirmemelidir.
10. On flanst anatomik yapiva uvgun olarek oval olmalidir,
I'1. i¢ gap ve dis gap arasindaki kahnlik hava akigin maksimize edecek incelikte olmalidir.
2. Uriin total larenjektomi sonrast cerrahi, prostetik ses rehabilitasyonu icin kullansimahdir,

(v, genisletilmis TE  deliklerinden dolayr ses protezi etrafinda sizinti yasayan
kullaniciiar igin tasarianmis ilave bir genisletilmis Szofageal flansa sahip bir protezdir.
{riin sayesinde hem sizimt engellenmeli hem de konugmaya, yveme ve icmeve devam

edilebilmelidir.

14. Her kutu iginde 1 adet Voice protez, 1 adet Loading Tube (viikleme tiipi: Bu tipiin igi,
protezin gecisini kolaviastwmak icin dzel vagla kayganlastinimis olmah ve TE fistiil igine
anterograt verlestirme icin incelen bir ug dzeliifiine sahip olmalidw) adet temizleme

firgast olmalichr.

(¥

. Steril tekli paketierde bulunmalidir,

16. Son kullanim tarihi kutu tizerinde yazih olmalidir. /
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