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9.

EKG KAGIDI TEKNIK SARTNAMESI

Saun almacak EKG kagidi, Nihon Kohden nrica ERG-9132K modol
ERG cihazina uyuwmlu olmalidir,

Teklifedilen EKG kagidi her 14 em'de bir 7 seklinde Katlanmis ve kolay
kopartlabilir 6zellikie olmalidir,

Kagit 21 em eninde ve 30 mt uzuntuounda ol -

Her pakette 200 vaprak ohvdichr

Yatay ve dikey hat ¢izgileri olmamah, kadn cizeisiz olmal:ir,

Kagit kardiyograla yerlestivilebilir olmahidir,

Nagitambalaj iginde olmalidir,

Satn Almacak EKG kadnlar numune Gzerinden dedertendirileceginden,
lrmalar beser (3)adet numune vermelidir,

Uriin Komisyon taralindan degerfendirildikien sonea onaylanacakur,

10.2 tanesi sahit numunce olwrak degerlendirilece::
FLUrtintine mutlaka UTS kavdi olmalidie




