HEMODIYALIZ TAKIM SETI TEKNIK SARTNAMESI

A) TEKNIK OZELLIKLER:

1. Diyalizer low-flux olmali, membranlari hollow — fiber ve tam sentetik yapida
olmalidir. Diyalizerler membran tipleri, invitro iire, kreatinin, fosfat ve B12
klirensleri, ultrafiltrasyon koefisientleri, KoA degerleri teknik belgede
belirtilmelidir

2. Diyalizerler 500 mmHg (TMP) basinca dayanikl olmalidir

3. Diyalizerler buhar veya gamma 1ginlama ile sterilize edilmis olmal, tekli
ambalaj halinde bulunmali ve tizerinde sterilizasyon yontemi, tarihi ve gegerlilik
stiresi belirtilmelidir

4. Diyalizerler Saglik Bakanlig ithal izni belgesi ibraz edilmelidir
5. Diyalizerler tiniversal cihazlarla uyumlu olmalidir

6. Diyalizer ylizey alani 0,4-0,5 m2 olmalidir




