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KISA VE ACILI ABDOMINAL AORT ANEVRIZMASI iCIN ENDOVASKULER
STENT GREFT, KONTRALATERAL BACAK TEKNiK SARTNAMESi

1. Stent materyali nitinol, greft materyali poliesterdir.

2. Stent kendiliginden genisleyebilir (self-expandable) cinstendir.

3. Sistem ana gévde ve kontralateral bacak olmak (zere iki parcadan
olusmaktadir,

4. 10mm’den 28mm’e kadar degisen distal caplarda ve cesitli
uzunluklardadir.

5. Taslyici sistem kalinligi en fazla 16Fdir.

6. Dar, tortuéz, agili ve kalsifik lesyonlardan gegisi kolaylastirmak igin tasiyici
sistem hidrofilik kaplidir.

7. Kullanilacak bacak ana gévdeyle uyumludur.
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KISA VE AcILI ABDOMINAL AORT ANEVRIZMASI igin ENDOVASKULER
STENT GREFT, ILIAK UZATMA TEKNIK SARTNAMESI
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Stent materyali nitinol, greft materyali poliesterdir,

. Stent kendiliginden genisleyebilir (self-expandable) cinstendir.

. Sistem ana gdvde ve kontralateral bacak olmak Uzere iki pargadan

olusmaktadir,

10mm’den 28mm’e kadar degisen distal aplara sahiptir.
Tasiyici sistem kalinlig: en fazla 18F'dir.

Dar, tortudz, aili ve kalsifik lesyonlardan gegisi kolaylastirmak igin tagiyict
sistem hidrofilik kapldir.

Kullanilacak ana govdeye veya kontralateral bacaga uygunluk
gostermektedir.
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AORTIK BALON TEKNIK SARTNAMES]

Abdominal veya torakal aort anevrizmalari tamirinde kullanilan
endovaskiiler stent greftler icin 6zel olarak Gretilmistir.

Compliant bir balon tiiriidiir.
46mm'’ye kadar genisleyebilmektedir.

Balonun proksimal ve distal noktalarini gosteren radiopaque markerlari
bulunmaktadir.

Paketinde, dis ortam ile istenmeyen irtibata neden olmasini engelleyecek
ve steriliteyi koruyacak ambalaj bulunmaktadir.
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KISA VE ACILI ABDOMINAL AORT ANEVRIZMASI iCiN
ENDOVASKULER STENT GREFT AORTA-UNLILIYAK SISTEM
ANA GOVDE TEKNIK SARTNAMESI

Stent materyali nitinol, greft materyali poliesterdir.

10mm’lik infrarenal boyun uzunluguna uygundur.

75 derece’lik infrarenal boyun agisina uygulanabilir.

Stent kendiliginden genisleyebilir (self-expandable) cinstendir.

Sistem ana govde ve kontralateral bacak olmak iizere iki par¢adan

olusmaktadir.

Abdominal greftlerde 23mm’den 36mm’e kadar degisen proximal g¢ap

Slgiileri bulunmaktadir.

7. Tastyict sistem kalinlig: en fazla 20F dir.

8. Dar, agili ve kalsifik lesyonlardan gegisi kolaylastirmak igin tasiyici sistem
hidrofilik kaplidir.

9. Greftler supra-renal fiksasyona sahiptir.

10.Supra-renal ¢iplak stentlerde migrasyonu engellemek amagh kancalar
bulunmaktadir.

11.Stent greftin pozisyonunu ayarlamak amagh supra-renal kismu istenildiginde

agmak lizere ayri bir mekanizmasi mevcuttur.
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