
PARMAK PROBU TEKNIK $ARTNAMESI

1. Teklif edilen prob ve bdliimde kullanrlan monitcirlere uyumlu ve orijinal olacaktrr.
2. Malzeme mevcut cihazdaki SpO2 girigine uygun yaprda olmahdrr.
3. Teklif edilen prob reusable olmahdrr.
4. Probun, ara kablosuna takrlmast ve grkanlmasr kullanrcrytzorlamadan ve kolayca

yaprlabilmelidir.
5. FroU mandal geklinde olmah ve gerektiginde temizlenebilmelidir.
6. Prob yetiqkin hastalarda kullamlabilir yaprda olmahdrr.
7. Prob rizerinde krmrzr renkte rqrk senscirii bulunmahdrr.
8. Prob rizerinde siirekli kullanrmlarda parmakta herhangi bir etki yapmamahdrr.
9. Malzeme cihazizeinde denendikten sonra kabul edilecektir.
10. Malzemelerin montajr ve gahqtrrrlmasr esnasrnda meydana gelebilecek hasar ve

arnalardan satrcr firma sorumlu olacaktr.
11. Numune denenecek, uygun ise malzeme teslim edilecektir.
I2.Malzeme UtS ye kayrth olmahdrr.
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