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1) Uzatma, nérostimilatoriin verdigi disiik voltajda
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SAKRAL SINIR STIMULASYONU [CIN
UZATMA TEKNIK SARTNAMEST -

taginmasimi saglayan sistemdir.

Uzatmea, silikon kauguktan yapilmis olmali fir.

Uzatma uzunlugu 10cm-80 cm-araligind

Uzatma, paketletne Sncesi etilen oksit ile steril ed is olup tek kullanim u; in uygun
olmalidwr. Paket agildiktan sonra tekrar steril edilememeli ve tekrar kullanilmamahdir.

Uzatma ve aksesuarlar: icin saklama kosulu'57" tizeri ve -34° alu olmamalhdir.

Uzatma, uluslararast kalite glivence onay1 olmalidir, -
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SAKRAL SINIR STIMULASYONU ICIN
NOROSTIMULATOR TEXNIK SARTN AMESE
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SAKRAL SINIR STIMULASYONU iCiN )
HASTA PROGRAMLAYICIST TEKNIK SARTNAMEST

Hasta Programlayict, Radyo Frekans sinyaii vasitast ile nérostimiilatre komutlar
gonderetek néros lats aoma-kapama iglemini yapabilen ve ayrica
amplitude degeeriering degitirebilen bir sistem otmalidir.

Hasta Programlayict. norostimifatd
batarys duremuny tesbit edebilmelidir.

ait programliama dederlerini ve

Hasta Programlayci asa@ida belirtilen Fiziksel dzellikieri tagimalichr.
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