
DAKR|OSiSTORiNOSTOMi (DSR) SETi TEKNiK SARTNAMESi

1.Oftalmik cerrahi igin Uretilmig olmahdtr.

2.DSR ameliyatlannda lakrimal drenaj yolunun silikon enttibasyonu amaclyla

riretilmi5 olmaltdtr.

3.Probu paslanmaz gelikten yaprlmr5 olmalrdtr.

4.Probun boyutlarr yaklagrk 0,90 mm*4.5 cm olmaltdtr.

5.Tiipti silikondan yaprlmr5 olmalrdtr.

6.Silikon tiipirni.jn uzunlu[u yaklagrk 40 cm, gapr 0,80 mm olmahdrr.

T.Qelik problar diiz olmalr, agrlr olmamalrdtr.

8.TITU BB kaydr bulunmahdrr

f.ihale srrasrnda numune getirilmesi gerekmektedir



1.

2.

3.

Mini Monoka Teknik $artnamesi

Kanaliktil yaralanmalartnda lakrimal kesilerde kullanrlmak r.izere imal edilmis olmah.

Silikon maddesinden imal edilmig olmalr

40 mm uzunlufun d1o'6a mm gaptnda olmah [Bu dlgriler vazgegilmezbir ozelliktir, teklifverecek firmalar bu rilgtileri i.irtin orijinal katalolunda'gr;stereiilmelidirler.)

Urtin igersinden gegen gelik veya herhangi bir probe olmamahdrr.

operasyon sonunda implante edildifiyerde stabil olabilmesi igin puncruma oturan 2 mmgaprnda bir plug a sahip olmalr

Teklif edilen Unin sterilizaslon..Gilvenlifi agrsrndan gift steril blister ambalaj igersindeolmaltdtr' ( Bu vazgegilmez Bir ozelliktirl) poget igersinde olan rirr.inler deferlendirilmeyeahnmayacakur.

Teklif verecek olan firmalar ihale oncesi kullanrlmak rizere uygunluk igin ilgili hekime numunebrrakrp kullanrldrktan sonra uygunluk almak zorundalardrr.
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B. IS0 ve CE belgelerine sahip olmalr


