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3.5MM TiBiA DISTAL MEDIAL UG PLAGI TEKNIK OZELLIKLERI

Tibia ug plag! sad/sol olarak ayniimahdir. Bas kisminda sabit 9 delik, gévde
kisminda 4-12 arasi (2 ser mm artarak) delik olmalidir.

Kilitli plakiar minimal invaziv uygulamaya musait olmall (vidalar anatomik
plaklara kilavuz kullanilarak yerlestirilebilmelidir) mini insizyonlarla plak
yerlestirilebilmeli ve vida delikleri Gzerinde kiglk insizyonlarfa vidalar plaga
takilabilmelidir.

Vida delikleri, ayni delik iginde bir tarafi dinamik kompresyon yaptlabilmesi
igin duz, diger tarafi tepesi yivli vida takilabilmesi igin yivli olacak sekilde
kombine delik olmahdir.

Tepesi yivli vidalar plaga takabilmek igin ¢akma setinde uygun kilavuziar ve
torklu yildizbasl tornavida olmalidir.

Kugtik fragman plakiari, 2.7 veya 3.5 mm yiv ¢apli standart kortikal ve tepesi
yivli vidalarla kemige yerlestirilebilmelidir.

Endikasyonlar; Extra-artikuler ve intra-artikiler kiriklarda, distal tibia kiriklarinda ve
osteoporotik kemiklerde kullaniimalidir.

GARANTI SARTLARI VE SORUMLULUKLARI:
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2.

Teklif veren firma, bu Urlinlin satigt ile yetkili olduguna dair belge vermeli ve satis
sonrasi sorumluluklari yiiklenmelidir.

Uriin teslim edildiginde, bu riin ile ilgili kullanim talimati (lirtin  tanitimi,
endikasyon, kontrendikasyon, ameliyat sonrasi olabilecek aksakhklar ve firmanin
sorumluluklarini  kapsayan bilgiler) orijinal ve tiirkge terciimesi ile birlikte
verilmelidir.

Firma malzemenin kullanildigi { eger kullanilirsa ) hasta adim da belirterek
faturasini kesecektir. Faturada mutlaka UBB kodlari ve Ek 5-E de belirtilen SUT ve
GMDN kodlan yazilacak ve fatura en geg 24 saat icinde hastanenin tibbi malzeme
birimine elden teslim edilecektir.




