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Negatif Basing Yardimh Yara Tedavisi Sistemi Kapama Ortiisii Teknik $artnamesi

1. Oriin, Negatif Basingh Yara Tedavisi (NBYT) Sistemi ve NBYT cihazindan fayda
gbrecek ve az ve orta derecede eksudal yarasi olan hastalarda kullanim igin

endike olmalidir. s
2. NBYT yara kapama ortiisii tek kullamimlik olmahdir.

3. Teklif edilecek 6rtii 5 katmanl Ve eksuda yénetimi yapabilen yapida olmalidir.
4. Ortii yara temas tabakasi sodyum karboksimetilseliiloz (NaCMC) olusmal ve
ayrica Hydorofiber 6bek katmani sayesinde eksuda toplayabilme 6zelligine haiz

olmalidir. Bu 6zelligi sayesinde toplama kabi ihtiyaci ortadan kalkmalidir.

5. Ortii seti icerisinde ayrica 6 adet sabitleme banti da steril bicimde temin

edilmelidir.

6. Uriin dizayn olarak eksuda ve bakteri kilitleme 6zelligine sahip olmaldir, bu

sayede enfekte yaralarda kullanilabilmelidir. Klinik yayinlarla kanitlanmalidir.

7. Ortii cergevesi értiiyii yerinde sabitleyebilen silikondan olugmalidir.
NBYT sistemi saglam dokuda maserasyona neden olmamalidir.
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9. Ortii yara lizerinde eksuda durumuna gore 7 giine kadar kalabilmelidir. Negatif
basing iinitesinden ayrildiginda da eksuda kontroliine devam edebilecek yapida

olmahdir.

10. Ortii su gegirmemelidir, gerektiginde hasta orti tizerinde iken hafifce dug
alabilmelidir.

11. Ortii gerektiginde kompresyon bandaji altinda da kullanilabilir olmahdir.
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pompa hasta kullanimi icin birakiimaldir.
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hastada 30 giine kadar kullanilabilir olmalidir.
. Teklif edilecek 6rtii ebatlar 16-/+1 cm x 16-/+1 cm cm veya 12-/+1cmx21-
/+1 cm olarak secilebilmsli ve OR2160 SUT kodu ilé egli olmalidir.
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SUT kodu ile egli olmalidir.

. Tedavi siiresince NBYT kapama értiisii ile kullanilabilecek tek kullanimlik cep tipi

. Ortiiler ile beraber bedelsiz temin edilecek hastaya 6zel pompa ve yalnizca tek

. 16-/+1cmx21-/+1cm veya 12-/+1 cm x31-/+1 cm olarak segilebilmeli ve OR2170
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