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ePTFE VASKULER RINGLI GREFT TEKNIK SARTNAMESI

ePTFE (expandedpolytetrafluoroethylene)'den Gretiimis olmalidir.

Greft karbon kapli veya karbon kapsiz olmalidir.

Greft ince duvarli olmahdir.

Teklif edilen greft 6mm - 8mm ¢apinda; uzunlugu en az 70 cm ve ringli olmalidir.

Karbon kapli olan driinlerde; karbon iiretim agamasinda greft biinyesine zerk edilmis olmall,
boylelikle tikanma riski en aza indirilmis olmalidir.

Greft tamamen ringli olmali ve gerektiginde gikarilabilir yapida olmalidir. Ringler ince
sarmal ( small beading) 6zelliginde olmalidir.

Greftin Ustuinde dlgli alma kolayhidi ve dogru hat tizerinde yerlesim saglamak amaciyla
proksimalden distale kadar kesintisiz bir gizgi olmalidir.

Greft dilatasyona ugramamali ve saglam yapida olmalidir.

Greft maksimum duzeyde inert ve biocompatible olmalidir

10. Greft iginde doku geligimine izin vermelidir

11.Teslim edilecek malzemenin son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 3 yil

olmalidir.

12.Teklif veren firma teklif ettigi Grtnle ilgili numuneyi istem yapan klinie teslim ederek onay

almalidir.

13.Son kullanma tarihinin bitmesine alti (6) ay kala Grini teslim eden firma, Grin0 yeni

miatlilar ile degisimini yapmalidir.

14. Teklif veren firma teklif ettigi malzemelerin UBB ve UTS bilgilerini teslim etmelidir.
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