TOTAL LARENJEKTOMI SONRASI KACAK KORUNMASI iCIN EKSTRA
KORUMALI SES REUABILITASYON PROTEZI
TEKNIK SARTNAMESH

1. Medikal kultamima oygun silikon plastikten imal edilmis olmalidir.
2. Protez 6.0 mun olarak uzunlukta olmalidir.

f¢ Capr 20 Fr capinda olmalidir,

4. Trakeal Bansin givisimini kolaylastiran uzantisi olmalidir,

5. Ses rehabilitasyonunu kolavlastran ditstik direngli valfi olmabidir,
i
&, Valf, protez ite aynr kaliptan gikmus (tek parga) olmahdir,
7. Valf, radyopak mavi halka ile aynca desteklenmis ve Candida direngli olmalidur.
8. Valt hava aks bz maksimize edebilmek igin edimli olmalidir.
9. Protezin gitvenilir sekilde stabil yerlesimini saglavan sertlikte flanslary olmah ve ekstra

bantlama gerektinmemelidir.

i0.  On flanst anatomik yapiva uygun olarak oval olmalidr,
P g cap ve dig gap arasindaki kahinhk hava alisng maksimize edecek incelikte olmahdir.
1. U toral larenjekiomi sonras) cerrahii, prostetik ses rehabilitasyonu igin kullamimaldir,
13, Urtin, genigletilmiy TE deliklerinden dolayr ses protezi etrafinda sizinti yasavan

kilfamicitar igin wasarlanmis ilave bir genisletilmis Szotageal flansa sabip bir protezdir.
Uriin sayesinde hem sizint engellenmeli hem de konugmaya, yeme ve igmeye devam

cedilehitmelidir,

P10 Tl kotu ipinde | adet Voice protez, 1 adet Loading Tube (yikleme tiipl: Bu tipun ici,
protezin gecisini kolaylagtirmak igin dzel yagla kayeanlastnitmis olmals ve TE fistiil icine
anterogral yerlestirme Igin incelen bir ug dzelligine sahip olmalidir)) adet temizieme

Nirgast olmalwdr,

15, Steriltekli paketierde bulunmalidir,
16, Son kutlamm tarthi kot Gzerinde yazih olmahdir,




