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Tamamen dolu iken aski deliklerinden asildiginda 24 saat dayanma kapasitesir

colmali: -

Konnektor Gzerinde kapak olmali, kapak iyi oturmalt kendiliginden ¢cikmamali ;
Sondaya takilan konnektdr ucu tam oturmals ve sondayla uyumlu olmali ve idrar sizdirmamal -
Torba ve hortum u seffaf olmal, idrar hortumdan gegerken hortumun ve torbanin etken '
12.Hasta yatarken yatak kenarina asilan torbanin gekilmesini, gerilmesini: 8nlemek. icin _hortum
uzunluguenaz 7 cmolmal - . .. 7 S e

13.idrar yergekimiile torbaya rahatiikla dolmali R
14.Her 100 torba ile_birlikte bir_adet hasts vatagi yanma s%il
torbasraskist Ucretsiz olarak verilmelidir, ) CaeEgEs R
15. Steril tekli paketler halinde olmal, paket (zerinde son kulfanma tarri‘ﬁ’i yazili olmali ve depo
tesliminden itibaren en az iki yil kullanma 8mrii olmali )

16. Urliniin CE belgesi olma" ve CE've uygunlugu belgelendirilmélidir .
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