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Hafsa Sultan Hastanesi Baghekimligi

FOTOFEREZ SETi SARTNAMESI

1-Kullanilacak malzeme tek kullanimhik ve steril olmahdir.

2-Isilamada kullanilacak set,homojen 1ginlama saglamak igin kani sirkiile eder 6zellikte olmali ve
torbanin homojen 1ginlama saglayabilen bu ozelligi belgelerle gosterilmelidir.

3-Isinlama torbasi, 151k gegirgen yapida olmalidir.
4-Setler, tinitede kurulacak veya meveut cihaza uygun olmalidir.

5.Tedavi sirasinda cihaz ya da set kaynakli ariza nedeniyle kullanim disi kalan malzemeler firma
tarafindan kargilanmalidir.

6-Malzemeler en az 6 ay miyatli olmalidir, miyadi yaklasan kitler tinitenin talebi iizerine istekli firma
tarafindan degistirilecektir.

7_Kurulacak sistemlerin teknik bakim ve onarmmi firma teknik personelince diizenli olarak yapilmahdir.

§-Tedavi sirasinda cihaz ya da set kaynakli ariza nedeniyle kullanim dis1 kalan malzemeler firma
tarafindan kargtlanmahdir.

9-istekli firmanin kuracagi cihazlarin CE belgesi olmalidir.
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