BAKTERIYOLOJI LAB ARA ALIM MALZEMELERi -§ARTNAMELE

Toz besnyerren

L

TOZ BESIYERI ve SUPPLEMENT $. .
xement grup olarak deder[endlmecektlr Kismi teklif venlemez o

1

Besiyerleri dehidrate ve sulandirimaya hazir ormnal 500 gramhk ambalajlar iginde olmalidir.

1. Son ku!lamm tanhlen laboratuvara teslim tarihinden mbaren en az iki- ik olmahdir
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Teslim edilen besiyerlerinin kutulannin lizerinde bulunan ahmmyum folyofar agtimamis ve

zedelenmemis olmalidir, Agilmis ve zedelenm:g. olan!ar yemlerl ile deglgtmlmehdlr
Satict firma MSDS sefifikalarina sahip olmalidir,~ o

Firma CLSI membership tiyesi olmalidir

Uriinler soguk zincirde teslim edimelidir.
Saglik Bakanhgtnm Urline vermis oldugu UBB kaydt olmahdlr
Solusyon %40 ire icermelidir. '
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ANTiBiYOTiK’DfSKI‘.’ERfTEKNfo$ARTNAMES]r Regomi tokiif i e,
Antibiyotik diskieri steril olarak blister ambalajlarda olmahdir,
Kutularin Ozerinde antibiyotigin adi, tgerdigl ant|b|yot|k mlktan son kuﬂanrm tanh! ve lot
numaras! agikga belirtiimelidir, ‘ R D

'Antibiyotik disk ge§ltlen ve |genkler| iaboratuvarm |ht|yac1 dogrultusunda
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verilmelidir, : T e TG Oty SRR

"Anilblyograrﬁ‘dlsmerl EUCAST standdrisiita uygun mikrogramda antibiyotik icermelidir.

Gerekh durumlarda diskler arasinda degisim yap:labﬂmehdnr
Saglik Bakanh@inm triinlere vermis oldudu UBB kayd olmal;drr
Firma CLSI membership Gyesi olmalidir, " i

Antibiyotik diskleririn son kullanimi teslim tarlhmde itibaren tarihi-en.az 24 ay olmalidir.
Firma, amba!ajm iginde son kultanma tarihi yaklagan aranleri deg@tlrecegm taahhtit
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N Dlsklerm teslimati soduk zincirde yapiimali v standart suglar ile yapilan kontrollerde

gerekli performansi sa§lamayan antibiyotik diskleri yenileri ile degistiriimelidir.

Ihaleyi alan firma antibiyogram diskleri ile birlikte en az 2 adet dlsk dagmcxsl ve 2 dijital
kumpas temin etmelidir.

Disk dagmcclan Uretim hatalarina karst bir yil garantili oimalidir,

Firiiid; diskIsne birlikie' disk dlffuzyéh‘t'ésti Kalite ' kontroiu
uygg  gorjilen tum kalite kontrol suslarini teslim etmelidlr.

nEUCAST ‘$arafindan




. IDENTIFIKASYON MALZEMELERI

PYR KIT| TEKNIK SARTNAMES|

1.

2, SonugiarZO—SO samye :gensmde posz reaks:“onfarrenkd.“ imi i

Test kiti, streptokok ve enterokokiardaki PYR’re aktnntesxm tesplt etmek lgm ‘hizlt kolorometrik
yintem olmalidir,

. Kmn igerisinde acllm;s posetlerin nem almasin engellemek igin. kapatma klipsleri butunmahdir.

Teslim tarihinde en az 15 ay miyadii oimalidir.

4. Testkiti igerisinde bitiin kullanilacak reaktifler meveut olmahdxr

Performans degerlendirmesi i igin ihale 6ncesi laboratuvara numune birakdmahdr
Saghk Bakanh@imin trine verm:s,; oldu UBB kaydl olmahdrr ve lhale dosyasunda ibraz
edllmehdzr Lo T e '

STAPHYLOCOCCUS AUREUS VE KOAGULAZ NEGATIF STAPHYLOGOGUS AYIRIMI IciN
KOAGULAZ TEST TEKNIK SARTNAMESI

1.

Test kiti Staphylococcus aureus turlerlm tesp!t edebllmehd:r VE birer lestlik kartlar halmde
OIMANGIE. o1 dlescimsrs pusisiies. Ko vl aHRE.

Test kuru lateks prensibinde olmalidir ve. pozitif sonugiar kar’tta aglutinasyon yéntemi |Ie
gbzlenmelidir.

Test kartlart aliminyum posetler icerisinde yer almahd:r )

» Teslim tarihinde en az 15 ay miyadli olmalidir.

Sagitk Bakanhginin trine yerm;_snp!du, UBB.__g:‘qu_l;g!mal}fglrbh;

T

STREPTOKOK GRUP TAYINI KiTi TEKNIK SARTNAMES] -

1. Kit Streptokoklarn identifi ikasyonuna y8nelik olmaldir,

2. Test-kurutulmus lateks prensxbmde olmali ve pozitif sonuglar kartta aglutmasyon yoéntemi
ite gézlenmelidir.

3. Kit orijinal ambalajinda 60 testlik veenaz 15 ay miyadi olmahdr,

4, Saghk Bakanhgmm trline: vermis oldu UBB kaydr olmalidir ve ihale dosyasinda lbraz

edllmehdxr
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MANISA CELAL BA‘{AR UNIVERS!TESl HAFSA SULTAN: 'AST-'”
LABORATUVAR BAKTERIYOLOJI BIRIMI‘ARA’ uM'MALzr:MELER

L ' T0Z BESIVERI ve SUPPLEMENT sARTNAME_si“
Malzeme Binm miktan - C. stek
1. LIA Agar ' R 500 gram e 1 Kutu
2. MRVPMé&xum : S e Bo0gram T T T { Kuty
3. Ure %40 solisyon o 10X5mi - 4 Kutu
h. ANTIBIYOTIK DISKLERI
Malzeme Birim miktan . Istek

Ciaap SR SLL G4 M8 TR 3 b

1,.mipixcz.t,i&,gﬂ§xmu—_u.L,,.wmm.,.mw@psw;xzmasw 2000 Kartug
. IDENTIFIKASYON MALZEMELER]

Malzeme Birim miktan ' istek

1. PYRTest - o : . BOTest; ... . 4 Kuty

2.~ Staphylococ Koagllaz Testi . el 420Fest .. 5Kuty

3. - Streptokok Grup kit 60°Test i 2 Kutu
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